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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

-MERENJU NIVOA BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI

Izvestaj o ispitivanju broj: 6-M01-5-1119

OPSTI DEO oo :g 2016
Broj protokola odeljenja laboratorijskog ispitivanja: Cﬂ - /? e g .

6001/19, Trg oslobodenja 1, Ada -1 dnevna merna serija ", LZ 2\9,7 g
6002/19, Trg oslobodenja 1, Ada -II dnevna merna serija < - =
6003/19, Trg oslobodenja 1, Ada -11I dnevna merna serija

6006/19, Raskrsnica ul. Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada - I dnevna merna serija
6007/19, Raskrsnica ul. Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada - Il dnevna merna serija
6008/19, Raskrsnica ul. Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada - 111 dnevna merna serija
6011/19, Centar Mola (kod semafora) -1 dnevna merna serija

6012/19, Centar Mola (kod semafora) -1l dnevna merna serija

6013/19, Centar Mola (kod semafora) -111 dnevna merna serija

6004/19, Trg oslobodenja 1, Ada -1V merna serija-no¢na

6005/19, Trg oslobodenja 1, Ada -V merna serija-no¢na

6009/19, Raskrsnica ul. Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada - IV merna serija-noéna
6010/19, Raskrsnica ul. Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada - V merna serija-no¢na
6014/19, Centar Mola (kod semafora) -1V merna serija-no¢na

6015/19, Centar Mola (kod semafora) -V merna serija-no¢na

Identifikaciona oznaka:

6001BK 1119, Trg oslobodenja 1, Ada -1 dnevna merna serija

6002BK 1119, Trg oslobodenja 1, Ada -1l dnevna merna serija

6003BK 1119, Trg oslobodenja 1, Ada -I1l dnevna merna serija

6006BK 1119, Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada - I dnevna merna serija
6007BK 1119, Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i gterbi!& Petera, Ada - Il dnevna merna serija
6008BK 1119, Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada - 11 dnevna merna serija
6011BK 1119, Centar Mola (kod semafora) -I dnevna merna serija

6012BK 1119, Centar Mola (kod semafora) -1I dnevna merna serija

6013BK 1119, Centar Mola (kod semafora) -111 dnevna merna serija

6004BK 1119, Trg oslobodenja 1, Ada -1V merna serija-no¢na

6005BK 1119, Trg oslobodenja 1, Ada -V merna serija-noc¢na

6009BK 1119, Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada - IV merna serija-no¢na
6010BK 1119, Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada - V merna serija-no¢na
6014BK 1119, Centar Mola (kod semafora) -IV merna serija-no¢na

6015BK 1119, Centar Mola (kod semafora) -V merna serija-no¢na

Datum merenja nivoa buke: 14.11.2019.-dnevni nivo za 3 merna mesta i IV-u mernu seriju za sva merna mesta, a
15.11.2019. za V-u mernu seriju-no¢ni nivo za sva tri merng mesta.
Datum izdavanja izvestaja: 02.12.2019.

PODACI O KORISNIKU:

Naziv korisnika : SO Ada

Adresa i sedi$te : Trg oslobodenja 1 Ada

Broj zahteva ili ugovora: Ugovor 01-3-11-205/2019
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
-MERENJU NIVOA BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI broj 6-M01-5-1119

PODACI O USLUZI:

Oblast ispitivanja : merenje buke u Zivotnoj sredini

Vrsta ispitivanja: merenje nivoa buke u Zivotnoj sredini

Metod ispitivanja: SRPS ISO 1996:1 2010 i SRPS ISO 1996:2 2010

Zakonska regulativa dokumenta kvaliteta:

-Zakon o zadtiti zivotne sredine Sl gl. RS br. 135/04 i 36/09

-Zakon o zadtiti od buke u Zivotnoj sredini Sl gl. RS br. 36/2009 i 88/2010

-Pravilnik o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izve$taja o merenju buke Sl gl. RS 72/2010
-Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i
stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini Sl.gl. RS br. 75/2010

-Eksterna Uputstva mernog instrumenta Statisti¢ki analizator zvuka tip Briiel & Kjar 2260 Observer.

PODACI O I1ZVRSIOCU:

OvlaSéenje za merenje nivoa buke: Sertifikat o akreditaciji br 01-271 i Resenje Ministarstva poljoprivrede i zastite
zivotne sredine br. 353-01-01080/2019-03 od 26.07.2019.

Oprema za merenje:

1. Fonometar, tip: BK 2260, serijski broj: 2375670

2. Akusticki kalibrator, tip BK 4231, serijski broj: 2385305

3. Kondenzatorski mikrofon, tip BK 4189, seriski broj: 2385614

4. Digitalni termohigrometar, Testo 174H, serijski broj: 36625452

5. Digitalni anemometar, Testo 417, serijski broj 01469605

6. Digitalni barometar, Testo 511, serijski broj: 3910521/103

Uverenje o ispravnosti merila: :
Za tatke 1 i 3 uverenja izdao Tehni&ki opitni centar Sektor za metrologiju Beograd Vojvode Stepe 445, za 2 Institut
IMS a.d. Beograd, za tacke 4, 5 i 6 Republi¢ki hidrometeoroloski zavod, Kneza Viseslava 66, Beograd.

1. Fonometar: br uverenja 03-873/17 od 18.12.2017. '

2. Akusticki kalibrator: br uverenja 5650/18 od 14.12.2018. '

3. Kondenzatorski mikrofon: br uverenja 03-875/17 od 18.12.2017.

4. Digitalni termohigrometar: br. Uverenja 923-1-1/17-260/3 od 23.11.2017.
5

6

. Digitalni anemometar, br. Uverenja 923-1-1/17-260/2 od 22.11.2017.
. Digitalni barometar, br. Uverenja 923-1-1/17-260/1 od 20.11.2017.

PODACI O USLOVIMA MERENJA:

Vreme merenja: Merenje je izvrSeno u dva dnevna intervala 14.11.2019., jednom veéernjem 14.11.2019. i dva no¢na
intervala: prvi no¢ni 14.11.2019. a drugi no¢ni 15.11.2019. na sva tri merna merna.

1) I merna serija bila je 14.11.2019. od 8:30:45 do 9:32:00 na tri merna mesta (vremenski interval po 15 minuta)

2) II merna serija bila je 14.11.2019. od 13:05:25 do 14:06:26 na tri merna mesta (vremenski interval po 15 minuta)

3) I1I merna serija bila je 14.11.2019. od 18:02:09 do 19:04:32 na tri merna mesta (vremenski interval po 15 minuta)

4) IV merna serija bila je 14.11.2019. od 22:01:14 do 22:57:57 na tri merna mesta (vremenski interval po 15 minuta)

5) V merna serija bila je 15.11.2019. od 2:07:09 do 3:12:57 na tri merna mesta (vremenski interval po 15 minuta)
Takode je izvreno merenje rezidualnog zvuka za svako merno mesto za referentno vreme dan i referentno vreme noc.
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
-MERENJU NIVOA BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI broj 6-M01-5-1119

Opis mernog mesta: Merenje je vrieno na tri merna mesta (prilog br. 2, fotografija A, 11 M)
1) Merno mesto br. 1: Trg oslobodenja 1, Ada (u daljem tekstu=A). Merno mesto se nalazi u Zoni 5- gradski centar,
zanatsko, trgovacka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica, sa dozvoljenim nivoom buke za dan od 65 dB i 55 dB za no¢ prema Uredbi o indikatorima buke,
grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i tetnih efekata buke u Zivotnoj
sredini Sl.gl. RS br. 75/2010. (prilog br.2, fotografija A)
2) Merno mesto br. 2: Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada, (u daljem tekstu=I) Merno
mesto se nalazi u Zoni 3- &isto stambena zona sa dozvoljenim nivoom buke za dan od 55 dB i 45 dB za noc¢ prema
Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i stetnih
efekata buke u Zivotnoj sredini Sl.gl. RS br. 75/2010. (prilog br.2 fotografija I)
3) Merno mesto br. 3: Centar Mola (kod semafora), (u daljem tekstu=M). Merno mesto se nalazi u Zoni 5- gradski
centar, zanatsko, trgovacka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica, sa dozvoljenim nivoom buke za dan od 65 dB i 55 dB za no¢ prema Uredbi o indikatorima buke,
grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj
sredini Sl.gl. RS br. 75/2010. (prilog br.2, fotografija M)
Merna tafka: 1) Trg oslobodenja 1, Ada (u daljem tekstu=A)

2) Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada, (u daljem tekstu=I)

3) Centar Mola (kod semafora), (u daljem tekstu=M)
Izvori buke: Saobracaj. Tokom svakog merenja u trajanju od 15 minuta, belezena je frekvencija prolazaka vozila
(rezultati dati u tabeli br 6).
Opis radnih uslova: Pre i nakon merenja nivoa buke vriena je kalibracija mikrofona u skladu sa uputsvom i
standardom.
1) Merenja na mernom mestu A, su vriena na 1.2 m visine, na 3 m udaljenosti od saobracajnice i 20 m od bitnih
reflektujucéih povrsina, na *tvrdoj’’ podlozi i u situaciji "'nisko’” i *’niz’’ vetar. IzvrSeno je 5 merenja:
a)Vrieno je merenje nivoa buke na mestu- A u Zivotnoj sredini u reZimu saobracaja, u 5 mernih serija: dve dnevne,
jedna veernja i dve noc¢ne
b).Vrieno je merenje *“rezidualnog zvuka’’ na istom mernom mestu- A pod okolnostima u kojima su iskljuceni prolasci
automobila i svi ostali zvu&ni dogadaji u referentnom vremenu dan i referentnom vremenu noc.
2) Merenja na mernom mestu I, su vriena na 1.2 m visine, na 2 m udaljenosti od saobracajnice i 5 m od bitnih
reflektujuéih povrsina, na ’tvrdoj’” podlozi i u situaciji “’'nisko’ i ¥’'niz’” vetar. Izvrieno je 5 merenja:
a)Vrieno je merenje nivoa buke na mestu- I u Zivotnoj sredini u reZimu saobracaja, u 5 mernih serija: dve dnevne, jedna
vecernja 1 dve nocne
b).Vrieno je merenje *'rezidualnog zvuka’’ na istom mernom mestu- I pod okolnostima u kojima su isklju¢eni prolasci
automobila i svi ostali zvu¢ni dogadaji u referentnom vremenu dan i referentnom vremenu noc.
3) Merenja na mernom mestu M, su vriena na 1.2 m visine, na 3 m udaljenosti od saobra¢ajnice i 6 m od bitnih
reflektujuéih povr3ina, na *’tvrdoj’’ podlozi i u situaciji *nisko’” i *’niz’’ vetar. Izvreno je 5 merenja:
a)Vrieno je merenje nivoa buke na mestu- M u Zivotnoj sredini u rezimu saobracaja, u 5 mernih serija: dve dnevne,
jedna vecernja i dve nocne
b).Vrieno je merenje "'rezidualnog zvuka’’ na istom mernom mestu- M pod okolnostima u kojima su iskljuceni prolasci
automobila i svi ostali zvuéni dogadaji u referentnom vremenu dan i referentnom vremenu noc¢.

Meteoroloski podaci: Pre pocetka merenja zabeleZeni su relevantni meteoroloski podaci na svim mernim mestima i u
svim serijama merenja (tabele br.1,2,3), ¢iji se parametri nisu bitno menjali tokom merenja, mernom opremom
navedenom u odeljku: oprema za merenje.
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Tabela br. |
Merno mesto Trg oslobodenja 1, Ada -A
Mikroklimatska I merna serija | Il merna serija | Il merna serija | IV merna serija | V merna serija
merenja 8:30-8:45 13:05-13:20 18:02-18:17 22:01-22:16 2:07-2:22
14.11.2019 14.11.2019 14.11.2019 14.11.2019 15.11.2019
T{°C) 11.8 13.8 10.4 10.6 10.5
RV (%) 65.9 78.9 90.3 89.6 96.3
Strujanje vazduha (m/s) 0.7 0.6 0.4 0.4 0.5
Pritisak vazduha (hPa) 1011.5 1010.6 1010.5 1010.8 1010.7
Obla¢nost 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8
Padavine bez bez bez bez bez
Visina od tla na 1:2 1.2 1.2 1.2 1.2

kojoj su vriena
mikrokim. merenja (m)

Tabela br. 2

Merno mesto Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, |. maja i Sterbik Petera, Ada -1

Mikroklimatska

I merna serija

IT merna serija

I1T merna serija

IV merna serija

V merna serija

kojoj su vriena
mikrokim. merenja (m)

merenja 8:53-9:08 13:28-13:43 18:25-18:40 22:20-22:35 2:31-2:46
14.11.2019 14.11.2019 14.11.2019 14.11.2019 15.11.2019
T C) 10.9 13.4 10.2 10.1 10.2
RV (%) 77.3 74.5 94.0 96.7 98.1
Strujanje vazduha (m/s) 0.8 0.3 0.5 0.4 0.3
Pritisak vazduha (hPa) 1011.3 1010.1 1010.6 1010.7 1010.6
Oblac¢nost 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8
Padavine bez bez bez bez bez
Visina od tla na 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

kojoj su vriena
mikrokim. merenja (m)

Tabela br. 3
Merno mesto Centar Mola (kod semafora) -M
Mikroklimatska I merna serija | Il merna serija | III merna serija | IV mernaserija | V merna serija
merenja 9:16-9:31 13:51-14:06 18:49-19:04 22:42-22:57 2:57-3:12
14.11.2019 14.11.2019 14.11.2019 14.11.2019 15.11.2019
T (°C) 10.1 14.1 10.5 10.2 10.3
RV (%) 80.8 79.1 90.5 89.6 93.5
Strujanje vazduha (m/s) 0.7 0.3 0.8 0.6 0.4
Pritisak vazduha (hPa) 1011.5 1010.7 1010.7 1010.6 1010.7
Obla¢nost 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8
Padavine bez bez bez bez bez
Visina od tla na 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
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Vremenski interval merenja i referentno vreme (referentni vremenski interval):

1. Im.s. A, rezim saobracaja: 8:30:45 do 8:47:10, referentno vreme merenja: dan, interval: 0:15:01
Il m.s. A reZim saobracaja: 13:05:25 do 13:20:26, referentno vreme merenja: dan, interval: 0:15:01
111 m.s. A rezim saobracaja: 18:02:09 do 18:17:10, referentno vreme merenja: vece, interval: 0:15:01
IV m.s. A rezim saobracaja: 22:01:14 do 22:16:15, referentno vreme merenja: no¢, interval: 0:15:01
V m.s. A rezim saobracaja: 2:07:09 do 2:22:10, referentno vreme merenja: no¢, interval: 0:15:01
IRD rezidualni zvuk: 18:20:16 do 18:21:30, referentno vreme merenja: dan, interval 0:01:02
IRN rezidualni zvuk: 2:26:00 do 2:27:02, referentno vreme merenja: no¢, interval 0:01:02

2. Im.s. I, rezim saobracaja: 8:53:26 do 9:08:27, referentno vreme merenja: dan, interval: 0:15:01
I1 m.s. I rezim saobracaja: 13:28:19 do 13:43:20, referentno vreme merenja: dan, interval: 0:15:01
111 m.s. I rezim saobracaja: 18:25:49 do 18:40:50, referentno vreme merenja: vece, interval: 0:15:01
IV m.s. I rezim saobradaja: 22:20:50 do 22:35:51, referentno vreme merenja: no¢, interval: 0:15:01
V m.s. | rezim saobracaja: 2:31:46 do 2:46:47, referentno vreme merenja: no¢, interval: 0:15:01
2RD rezidualni zvuk: 18:41:15 do 18:42:19, referentno vreme merenja: dan, interval 0:01:04
2RN rezidualni zvuk: 2:48:48 do 2:49:50, referentno vreme merenja: no¢, interval 0:01:02

3.  Im.s. M, rezim saobracaja: 9:16:59 do 9:32:00, referentno vreme merenja: dan, interval: 0:15:01
IT m.s. M rezim saobracaja: 13:51:25 do 14:06:26, referentno vreme merenja: dan, interval: 0:15:01
I11 m.s. M rezim saobracaja: 18:49:31 do 19:04:32, referentno vreme merenja: vece, interval: 0:15:01
IV m.s. M rezim saobracaja: 22:42:56 do 22:57:57, referentno vreme merenja: no¢, interval: 0:15:01
V m.s. M rezim saobracaja: 2:57:56 do 3:12:57, referentno vreme merenja: no¢, interval: 0:15:01
3RD rezidualni zvuk: 19:06:49 do 19:08:39, referentno vreme merenja: dan, interval 0:01:03
3RN rezidualni zvuk: 3:13:46 do 3:14:47, referentno vreme merenja: no¢, interval 0:01:01

Vremenska ponderacija: (Fili Sili I)
Merenja su vriena vremenskom ponderacijom: F.

Frekvencijska ponderacija: (A ili/i C)
Merenja su vriena frekvencijskom ponderacijom A '

Opis buke:

1. Prema vremenskom toku: (promenljiva, nepromenljiva, isprekidana, impulsna). Procena izvriena u odnosu na razliku
izmedu Lasmax 1 Lasmin koja je veca od 5 dB.

2. Prema frekvencijskom spektru: (3irokopojasna, uskopojasna, buka koja sadrzi istaknuti ton ili zvuénu informaciju)

Korekcije izmerenih vrednosti:

U skladu sa standardom SRPS ISO 1996:1 2010 i SRPS I1SO 1996:2 2010 bilo je potrebno izvriiti korekciju izmerene
vrednosti za Merno mesto Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada u 111, IV i V mernoj
seriji:

2 HI I: Lieas=47.6 dB; Liesic=37.8 dB; Leor=47.1 dB; K=-0.48
2 IV I: Lineas=38.9 dB; Liesia=33.4 dB; Leon=37.4 dB; K=-1.44
2 V I Lineas=40.9 dB; Lresia=33.4 dB; Leor=40.0 dB; K=-0.85

Merna nesigurnost:
U skladu sa zahtevima standarda SRPS I1SO 1996:1 2010 i SRPS ISO 1996:2, izra¢unata je merna nesigurnost 3to je
prikazano u tabeli br. 4
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Tabela br. 4
Merna nesigurnost (dB)
Instrument X Y Z ot ol £2
1TA 1 0.39 05 0.34 1.23 2.46
11ITA 1 0.41 0.5 0.34 1.23 2.47
11T A 1 0.42 0.5 0.34 1.24 2.48
11V A 1 0.88 0.5 0.83 1.64 3.29
1VA 1 0 0.5 0.83 1.39 2.78
211 ] 0.72 0.5 1.77 2.21 4.42
2111 1 0.49 0.5 1.79 2.15 4.30
21011 1 1.33 0.5 1.77 2.48 4.96
21V 1 0 0.5 1.16 1.61 3.22
2V1 1 0 0.5 1.16 1.61 3.22
3IM 1 0.58 0.5 0.01 1.25 2.51
31M 1 0.42 0.5 0.01 1.19 2.38
31 M 1 0.66 0.5 0.01 1.29 2.59
3IVM 1 1.66 0.5 0.22 2.01 4.02
3VM 1 0 0.5 0.22 1.13 227

Lica koja su prisustvovala merenju: lice zaduZeno za merenje buke i pomocni tehnicar.

REZULTATI MERENJA:

r

Izmereni parametar LAeq, na mernim mestima u reZimu saobracaja i u rezimu bez saobracaja i drugih zvu¢nih dogadaja
(rezidualni zvuk), prikazan je u tabeli br.5.
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Tabela br. 5
LAeq (dB)
Merno Broj Izmereni | Metoda Korekcija | Merodavni | Dozvoljen | Merna Kalibracija
mesto file-a | nivo nivo* nivo nesigurnost | mikrofona
/Merenje +2 ot pre posle
1.TAt=15 SRPS - +0.07 | +0.03
i F2632 71.5 1SO 65 2 46
1.IT A 1996:1, - -0.09 | +0.03
=15min | F2833 | 671 2010 & 2.47
LI A SRPS - -0.07 | -0.02
=15min | F2038 | 606 |0 05 2.48
1 RD 1996:2 -
=1l F2639 37.9 -
1.IVA - -0.04 | +0.02
=15 min F2644 55.8 55 329
1L.VA -0.06 | +0.05
=15 min F2647 454 55 278
1 RN
=1m 02s F2648 27.6 -
2.! I=15 F2633 56.6 55 +0.07 | +0.03
min 4.42
2111 -0.09 | +0.03
=15 isiis F2636 59.5 55 430
21001 a—— _— ” -0.07 | -0.02
T=15 min . 4.96
2RD »
=0 F2641 37.8 38 .-
v F2645 | 389 i 37 45 004 002
i ' K=-1.44 3.22
o F2649 | 409 oo 40 45 0.06 ) +0.05
t=1a in ' K=-0.85 3.22
2RN %
=i 07y F2650 334 - .
3.! M t=15 F2634 671 - 65 +0.07 | +0.03
min 2.51
3.1 M - -0.09 | +0.03
=18 i F2637 67.8 65 238
3.1 M - -0.07 | -0.02
T=15 min F2642 68.0 65 2,59
3.RD =
=1m 03s F2643 36.8 37 -
3.IVM - -0.04 | +0.02
Fe15 min F2646 535 53 55 4.02
3.3 VM - -0.06 | +0.05
=15 min F2651 48.6 49 55 227
3.RN < »
=i Dl F2652 24.0 24 -

*osengena polja: merodavni nivo buke je visi od dozvoljenog nivoa buke
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Kumulativna raspodela i N procentni nivoi buke u merenim uzorcima nivoa buke, kao i broj automobila na sat,
prikazani su u tabeli od br. 6

Tabela br. 6
Kumulativna analiza (dB) Vozila/h
Merenje LAF LAF

LAE max min LAF1 LAF5 LAF10 LAF50 LAF90 LAF95 LAF99 ks | s | Mot
I.TA 101 842 | 51.2 | 81.9 78.0 75.8 67.3 579 55.8 53.5 552 | 52 36
1.IT A 96.6 84.7 51.1 76.2 72.8 70.5 64.0 56.9 335 53.2 528 | 40 0
1LIITA 90.1 78.8 | 479 | 674 65.4 64.2 58.4 51.8 50.7 49.0 548 4 4
11V A 85.3 71.1 30.6 | 65.2 61.6 60.1 51.4 41.1 38.5 33.7 120 0 8
IVA 74.9 69.0 | 23.0 | 57.6 50.2 43.0 30.0 26.1 25.5 24.4 0 0 0
2.1 86.1 78.8 | 35.6 | 68.8 59.8 57.3 45.5 38.2 374 36.7 184 8 0
2.1 89.1 86.6 | 389 | 69.0 65.1 631 54.3 454 433 40.8 388 16 0
2. 111 772 | 69.8 | 31.3 | 588 | 542 50.7 38.1 33.3 32.8 32.1 56 0 0
21V1 68.4 709 | 314 | 48.6 37.8 354 33.6 32.7 32.5 32.1 0 0 0
2V1 70.4 70.7 | 32.5 51.8 42.6 39.7 34.9 33.8 33.6 33.2 0 0 0
3.IM 96.6 84.5 | 38.7 | 80.6 73.2 69.3 56.5 48.3 46.9 42.7 252 | 32 8
3.11M 97.3 84.7 | 42.8 79.4 73.7 71.0 60.3 51.7 49.2 46.9 508 | 54 0
3.10IM | 97.5 89.7 | 36.5 | 78.8 73.6 71.6 58.0 47.5 45.2 42.6 208 | 20 0
3IVM 83.1 74.8 | 25.8 65.1 59.8 359 393 294 28.9 273 36 0 0
3VM 78.2 73.1 --- 63.4 52.8 48.5 28.7 23.8 234 22.9 0 0 0

U Prilogu br. 1 dati su grafikoni (od br.1 do br.15) na kojima je predstavljena kumulativna analiza merenih uzoraka na
sva tri merna mesta u svih pet mernih serija. 1z datih grafikona uoavamo da je najveci deo vremena merenja nivo buke
bio iznad dozvoljenog na mernom mestu Trg oslobodenja 1, Ada u I mernoj seriji i iznosio 60.1% (grafikon br. 1). Iz
datih grafikona se takode uoctava da je najmanji deo vremena merenja nivo buke bio iznad dozvoljenog na istom
mernom mestu u V mernoj seriji i iznosio 1.6% (grafikon br. 5).

Grafikonima, od br. la do br.15a prikazana je oktavna analiza merenih uzorka iz koje se uocava da je buka
Sirokopojasna, sa najvi§im nivoima LAeq u zavisnosti od mernog mesta i merne serije, na frekvencijama od 315 Hz
(grafikon 10a raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada — V merna serija) do 2500 Hz
(grafikon br. 1a Trg oslobodenja 1, Ada — I merna serija).
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Prilog br 1
Grafikon br.1

Trg oslobodenja 1, Ada I merna serija
U ovoj mernoj seriji 60.1% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.

[ 2632 538
% __Based on LAF , 10ms Class width: 0.2 dB 14.11.2019 08:30:45 - 08:47:10
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Grafikon br.la J

Trg oslobodenja 1, Ada I merna serija
Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 2500 Hz.
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Grafikon br.2

Trg oslobodenja 1, Ada Il merna serija
U ovoj mernoj seriji 40.8% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.

2635.53B
% Based on LAF, 10ms Class width: 0.2 dB 14.11.2019 13:05:25 - 13:20:26
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Grafikon br.2a

Trg oslobodenja 1, Ada I1 merna serija '
Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1600 Hz.

2635.83B
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Grafikon br.3

Trg oslobodenja 1, Ada 1l merna serija
U ovoj mernoj seriji 6.3% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.

a 2638.538
% Based on LAF , 10ms Class width: 0.2 dB 14.11.2019 18:02:09 - 18:17:10
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Grafikon br.3a

Trg oslobodenja 1, Ada Il merna serija '
Najvidi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1250 Hz.

|
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Grafikon br.4

Trg oslobodenja 1, Ada IV merna serija
U ovoj mernoj seriji 30.5% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.4a

Trg oslobodenja 1, Ada IV merna serija '
- Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1250 Hz.
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Grafikon br.5

Trg oslobodenja 1, Ada V merna serija

U ovoj mernoj seriji 1.6% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.5a

Trg oslobodenja 1, Ada V merna serija
Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1600 Hz.
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Grafikon br.6

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada I merna serija
U ovoj mernoj seriji 14.9% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.

strana 14 od 35
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Grafikon br.6a

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada I merna serija
" Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1250 Hz.
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Grafikon br.7

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada I merna serija
U ovoj mernoj seriji 46.7% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.7a

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada Il merna serija
Najvidi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1600 Hz.

2636.53B

dB  14.11.2019 13:28:19 - 13:43.20
| 100

90

1 1000 2000 4000 8000 Hz

25 250 500
I L AFmax B LAFmin [ e

63
B Lreq

Cursor: 1600 Hz LAeq=50.9 dB LAFmax=84.1 dB LAFmin=26.9dB LAeq=50.9 dB

ATC
01-271

AKPEJMTOBAHA
NABOPATOPUIA
3A UCNUTUBASE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

I et




ZJ

KIKINDA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA

ODELJENJE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA

23300 KIKINDA ul. Kralja Petra [ br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581

E-mail : laboratorija@zavodki.org.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

strana 16 od 35

-MERENJU NIVOA BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI broj 6-M01-5-1119

Grafikon br.8

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada 11l merna serija
U ovoj mernoj seriji 4.4% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.8a

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada I11 merna serija
- Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1600 Hz.
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Grafikon br.9

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada IV merna serija
U ovoj mernoj seriji 1.9% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.9a

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada iV merna serija

Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1000 Hz.
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Grafikon br.10

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada V merna serija
U ovoj mernoj seriji 2.6% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.10a

Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada V merna serija
Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 315 Hz.
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Grafikon br.11

Centar Mola (kod semafora) I merna serija
U ovoj mernoj seriji 18.4% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.11a

Centar Mola (kod semafora) I merna serija '
Najvidi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1250 Hz.
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Grafikon br.12

Centar Mola (kod semafora) Il merna serija
U ovoj mernoj seriji 29.4% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.12a

Centar Mola (kod semafora) Il merna serija ¢
Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1600 Hz.
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Grafikon br.13

Centar Mola (kod semafora) 11T merna serija
U ovoj mernoj seriji 26.4% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.13a

Centar Mola (kod semafora) III merna serija '
Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1000 Hz.
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Grafikon br.14

Centar Mola (kod semafora) IV merna serija
U ovoj mernoj seriji 11.8% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.14a

Centar Mola (kod semafora) IV merna serija ¢
Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 1000 Hz.
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Grafikon br.15

Centar Mola (kod semafora) V merna serija

U ovoj mernoj seriji 3.4% vremena merenja nivo buke prelazi dozvoljeni nivo buke.
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Grafikon br.15a

Centar Mola (kod semafora) V merna serija
- Najvisi LAeq u ovoj mernoj seriji izmeren je na 2000 Hz.
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Fotografija mernog mesta M
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ZAKLJUCAK:

1. Na osnovu Uredbe o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zzivotnoj sredini Sl.gl. RS br. 75/2010, nivo buke na mernom mestu Trg
oslobodenja 1, Ada, prelazi grani¢nu vrednost indikatora buke od 65 dB za datu zonu za dan u I i Il mernoj seriji.
Prosecni nivo dnevne buke na ovom mernom mestu iznosi 68.32 dB i prelazi propisanu grani¢nu vrednost. Nivo buke
prelazi grani¢nu vrednost indikatora buke od 55 dB za datu zonu za noé u IV mernoj seriji. Proseéni nivo noéne buke
na ovom mernom mestu iznosi 53.16 dB i ne prelazi propisanu graniénu vrednost.

lzmereni nivo dnevnog i no¢nog rezidualnog zvuka na ovom mernom mestu ne prelazi grani¢ne vrednosti indikatora
buke od 65 dB, odnosno 55 dB za datu zonu.

2. Nivo buke na mernom mestu Raskrsnica Industrijske, 29. novembra, 1. maja i Sterbik Petera, Ada, prelazi graniéne
vrednosti indikatora buke od 55 dB za datu zonu za dan u I i Il mernoj seriji. Prose¢ni nivo dnevne buke na ovom
mernom mestu iznosi 56.68 dB i prelazi propisanu grani¢nu vrednost. Nocni nivo buke ne prelazi grani¢ne vrednosti
indikatora buke od 45 dB za datu zonu za noé. Prose¢ni nivo noéne buke na ovom mernom mestu iznosi 38.89 dB i ne
prelazi propisanu grani¢nu vrednost.

Izmereni nivo dnevnog i no¢nog rezidualnog zvuka na ovom mernom mestu ne prelazi graniéne vrednosti indikatora
buke od 55 dB, odnosno 45 dB za datu zonu.

3. Nivo buke na mernom mestu Centar Mola (kod semafora), prelazi grani¢ne vrednosti indikatora buke od 65 dB za
datu zonu za dan u sve tri merne serije. Prose¢ni nivo dnevne buke na ovom mernom mestu iznosi 67.65 dB i prelazi
propisanu grani¢nu vrednost. Nivo buke ne prelazi grani¢nu vrednost indikatora buke od 55 dB za datu zonu za noé.
Prose¢ni nivo nocne buke na ovom mernom mestu iznosi 51.70 dB i ne prelazi propisanu grani¢nu vrednost.

[zmereni nivo dnevnog i noénog rezidualnog zvuka na ovom mernom mestu ne prelazi graniéne vrednosti indikatora
buke od 65 dB, odnosno 55 dB za datu zonu.

Na osnovu izvrenih merenja konstatujemo da je prose¢ni dnevni nivo buke na sva tri merna mesta 66.39 dB, a
prosecni nocni nivo buke na sva tri mesta 50.83 dB.
;

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Merenje izvriio:

s o
Iva D i 3lektmtc:hnike

lzvestaj pripremili: Rukovodilac odeljenja:

—— =

/

Dr med Sanja Brusin Belo§, spec. higijene Mr sci ph dipl i mg NataSa bukic
,/L—Q l M.P. ”,7 L/{ /ﬁufua (L Q
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Kraj izveStaja o ispitivanju
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MHHHCTAPCTBO
SAIITHTE AXMBOTHE CPEIUHE

Bpoj: 353-01-01080/2019-03 . O 0&

Hatym: 26.07.2019. rogune
Beorpan v

¢

ATC
01-271

AKPE[IUTOBAHA

NIABOPATOPUJA
3A UCNUTUBAE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Ha ochosy unana 25. 3akoHa 0 3awTuTH 04 Byke Y KuBOTHO] cpeaunu ("Cnyx6enu rnacHuk

PC", 6p. 36/09, 88/10), unana 23. crae 2. 3akoua o npxashoj ynpaeu (,CmyxGenu rnacauk PC” 6p.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 w 30/18), unana 5a. cras 1. 3akona 0 MunucTapcTeuma (,,CayxGenn
rnacuuk PC*, Gp. 44/14, 14/15, 54/15 u 62/17), unana 136. u unana 141. crag 2. 3axoHa © onuITEM
ynpaeHoM nocTynky ("Cnyx6Genn rnacuux PC", 6poj 18/16 u 95/18), a no 3axreBy 3asoda 3a jaswo
30passe Kuxunda, Kpama [erpa | 6p.70 Kukunaa, MUHUCTApCTBO 3aLUTHTE XUBOTHE CpeIMHE, B,

~  cexperapa Munvcrapersa, Bpanncnas Atanackoeuh, no opnawherwy MAHUCTpa pewesse 6poj 021-01-5/9-

2/2017-09 om 15.05.2018. roavse noHOCH

PEINME®BE

1. YTBPBYJE CE na 32600 3a jaswo 30paeme Kuxunoa, Kpama [Merpa 1 6p.70 Kukunna,

HCNYHABA PONHCAHE YCIOBE 1A BPINH Mepeke fyKe y :KHBOTHOj cpeAnEm.
2. OBJAIIRYJY CE:
- Camwa Bpycun benow, nokrop, cneu.xurujeue,
- Harawa Bykuh, aunn. uux.texsonoruje,
- Hsan Jlemeu, eneKTpo HHXKEHEP,

3anocnenn y 3asody 3a jaeno 3opasse Kuxunda, Kpama lNerpa 1 6p. 70 Kuxnnna, na Bplle Mepea u3

Tauke |. AMCNO3WTHBA peLueHba.

;
3. Oso pelerne BAXH YETHPH FOAUHE.

O6pasnoxeme

3aso0 3a jaswo 3dpasme Kuxuwda, Kpama Iletpa 1 6p.70 Kuknupa, noaHeo je 3axtes
MuHHCTAPCTBY 3aWITHTE XKUBOTHE CpPelMHE 3a oBnawhuBaie OpraHH3aLMje 3a Mepewe Gyke y XKHBOTHO)
cpead. Ha ocHoBy 3axrtesa, npunoeHe nokymenTauuje (VBepewe O WCNPaBHOCTH Mepwia,
ROKYMEHTauMja O TMUHMA 3a Koja ce Tpaxw osnawlieie 3a mepere Gyke y :UBOTHOj cpeanHu, Hasewrraj
o mepewy Byke y xuBoTHOj cpennan M Ceprudukar o akpeawtauuju 6poj 01-271) w yeuaa xa auuy
mecra (3anvchnk on 19.07,.2019. roauue), yrepheno je na 3ascd 3a jaeno idpaeme Kuxuwda, Kpama
Ierpa 1 6p.70 Kuknuna, ucnyrapa ycioBe Na BPIIM Mepere DyKke y HMBOTHO)] CPeMHM, 8 HA OCHOBY
[lpaBunnuka o yenoBuMa Koje MOpa Aa MCTyH-ABAa CTPYYHA OpraHMsauMja 3a mepere OyKe, Kac W 0
AOKYMEHTALMjH KOja ce MOMHOCH y3 3axTes 3a fobujare opnamfiemwa 3a mepemwe Oyke ("CnyxBenu

rnacHuk PC", 6p. 72/2010), kako je peimeHo y JHCMIO3UTHEY.

V cxnany ca unaHom 25. crae 5. 3akoHa 0 3aTHTH oA Gyke y JKHBOTHO] cpeauHH yTBpleHo je aa

pelnere BaXKH YeTHPH roaHNe.
oyka o npasaOM Nexy:

OBo peluebe je KOHAYHO Y YNpPaBHOM NOCTYNKY M NPOTHB HEra Ce MOXE MOKPEHYTH YNPABHH

criop npea YnpasHum cyaom y beorpany y poxy oa 30 nana of AaHa JOCTaB/bakha pelieka.

B.2I. CEKP ETAPA MUHMCTAPCTBA

(L& X et
\*\3”_ Vs "544!44&92,'/1;1 oA

Bpanmucnas Atanackosrh
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S AxpeauTaunono teno Cpouje 01094

[ & Accreditation Body of Serbia
U beorpajn
Belgrade
aoaesbyje
awards
CEPTU®UKAT O AKPEJIUTALIUIN
Accreditation Certificate

Kojum ce norsphyje 1a

confirming that

3ABO/1 3A JABHO
3IPAB/bE KUKHUH /A
Kukunaa

AKPETNTANNOHM BPoj

accreditation number

01-271

3a10BO/bLABA 3aXTEBE CTaHIlelﬁnn
fulfils the requirements of
SRPS ISO/IEC 17025:2006
(ISO/IEC 17025:2005 )

C € KOMIICTCHTH bl OOl dHC [TOCTOBA HCITHTHBAH:A
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as specified in the scope of accreditation
Baxehe nsname ofnMa akpeinTanje J0CTVITHO jé Ha HHTCPHET AIPECH: WWW. LS IS
Vahd scope of accreditation can be found at: www ats.es

('Qh-l'lll’bllk;]-l NOAebEH ‘ B 1L :lnpeh-{()[\

Date of issue Acting Director

14.03.2017. Hac-mrx i\
AKpe/ITanija Bk 1o s

Date of expiry ATC \1 IT.
13.03.2021. ;

Akpenitannoto teno Cpome je nortnmckisk Myamuaarepaiusor Cnopasyma o
H|'!Il'$HLthH-‘\ CKBHBATCHTHOCTH CACTCMA .‘.k[‘g‘ INTaum)e i‘l%l‘nl!’ﬂ-.h |‘E'\:Z>rIlH|‘IHH!L ia
akpeauraumy (EA MLA) u ILAC MRA cnopasyma v osoj obnacta. / ATS is a SIENALOTy
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TEXHHYKH OIIATHH HEHTAP & & |
CEKTOP 3A METPOJIOTHIY ) % |
11000 BEOI'PA/L, Bojsone Crene 445 S o

www.toc.vs.rs  metrologija@toc.vs.rs

BOJHA HAYYHOHCTPAKHBAYKA YCTAHOBA

YBEPEILE O ETAJIOHHPARY

Vpepeme Op. 03-873/17

Hapyunnau eranonupama
Hasus 1 anpeca kopuchuka

Hasus
[Tponssohau
Tan

Cepujckn Gpoj

MecTto etanonupama

Merona etanonupama

Hatym etanonupama

Hatym mnasama yeepera

Etanonnpame uirpmmnna

Mupjana Muanenosuh, mmnnmx.

L-Q\M\l alia. ol gdeiconi

Hauenuuk MJI-03
Majop
Mp Jiparan Jasuh, AHIULHEK,

Rponon M

Crpana lox6

3aBox 3a jasHo 3apassse, Kpama [Terpa I 6p.70, Kuxunaa
3aBo 3a jaBo 31pasibe, Kpama [Tetpa [ 6p.70Kukuuna

®OHOMETAP
Bruel &Kjaer, Jancka
2260

2375630

Texunuku onurnn uenrap, C €KTOp 32 METPOJIOTH]y
beorpan, Bojsone Crene 445

npema [EC 61672-8:2013
T.10,T.11.2, T.13, T.14, T.16, T.18

on 15.12.2017. no 18.12.2017. roauue

18.12.2017. ron.
T
/'(x 3

{ H &ﬁ‘ " . Havemuuk
\ fi"‘! ; CekTopa 3a MeTponorujy
. ¢ g MOTITYKOBHHK
' vl mp Msyna Munasosuh, mmr uak.
LCLAL (/(:_‘

(P
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AKPEAMTOBAHA

NABOPATOPUIA
JA NCNNTUBAE
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yaeperwe o smmauupaw_y oME ce M#Mﬂﬂma “le"“m Kao yeaunq.




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA

KIKIND4

ODELJENJE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 tax 0230/434-581

E-mail : laboratorija@zavodki.org.rs

strana 31 od 35

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
-MERENJU NIVOA BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI broj 6-M01-5-1119

TEXHWYKH OITATHH LEHTAP

e e ey
\\\\'\' I ‘.ln‘,, ] e |

NN T
CEKTOP 3A METPOJIOTHJY N R
11000 BEOTPA/L, Bojuoae Crene 45 i Kl 4%
Tencdpon: (011) 3401011, reacdanc: (011) 3977422 N || e |
www.toc.vs.rs  metrologija@toc,vs.rs KRS bt Ko |

BOJHA HAYMHOHCTPAXKHBAYKA YCTAHOBA

YBEPEIE O ETAJIOHHPARY

Yaepeme Op. 03-875/17

Hapyuuai eTanoHupama
Hasus u agpeca kopucHuka

Hazus
ITpouspohay
Tun

Cepujcku Gpoj

Mecto eTanonupama

MeTo/a eTaToOHHpama

Jatym etanonnpama

JlaTym H31aBaiba YBEpema

ETaﬂDHHpaH»C H3BpLIWIIA

Mupjana MnaneHoBHR, IANILHHA.

1 1 - A !
\_,«:T\,i Qled- SMALE o LA L
\

Havenuux MJI-03

Majop

mp Hparan Jlasuh, numn.mmxk.
\ e A A

b e

- Crpanalon2

3arop 3a jaBHo 3/1paBbe, Kpama [lerpa 1 6p.70, Kukunna
3asox 3a jasuo 3apasibe, Kpama [Tetpa 1 6p. 70Kunknunna

KOHJAEH3ATOPCKH MUKPO®OH
Bruel &Kjaer, Jancka -

4189

2385614

Texuuuka onuTHM uentap, CexTop 3a MeTponorujy
beorpan, Bojsoae Crene 445

JupekTHa MeToza nopelerba ca eTaAToHOM
Pistonfone BK 4220

on 18.12.2017. no 18.12.2017. ronute

18.12.2017. ron.

Hauenuuk

CeKTopa 3a METPOJIOTHjy
MOTIYKOBHHK =

Mp Hnu/ua MunasoBuh, QUL HHX.

— 7L (et a(_\

~

Bes odofipersa Texwuwxoz onumnoz yenmpa
VBEPEIhE 0 EMANOHUPAIHY CME C8 YMHONCAEAMU NCK/BYHHE0 KAQ HEALH,

¢

ATC
01-271
AKPE[JUTOBAHA

JNIAGOPATOPUIA
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TR Institut IMS a. d.
.af:.“};-.._.f‘p § Beograd, Bulevar vojvode Misica 43 e
UM} 1IMS  INSTITUT IMS RD it vbede 2 v
T Beograd, Vikto 7 ;
-y BEOGRAD B e S ..
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82 MABOPATOPHIA

e-mall: IA ETANOHUPAHE

www.Institutims..rs

SAPS IS0/TEC 17025:2000

UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 5650/18

Naziv merila: * Kalibrator zvuka
" Proizvodaé: - Bruel & Kjaer, Danska i o
Tip: 4231
Serijski broj: 2385305
Narucilac / Imalac merila: Zavod za javno zdravije Kikinda
Kralja Petra | br. 70, 23300 Kikinda
Broj ugovora: 01-3-11-214/2018 od 13.11.2018.
(IMS br. 41-16391 od 27.11.2018.)
Datum etaloniranja: 13.12.2018. '
Sadriaj: Ukupno 3 strane. '

o

L
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r

s e VY

U Beogradu, 14.12.2018. jr %%&a faboratorija za akustiku i vibracije,
¥ Rukovedilac, ;
’\‘ T T L .--"'::(;‘

—

mr Aleksandar Milenkovi¢, dipl.inz.
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/ adu, Peny6amxa Cpbuja
M PENYBJIHYKH XHIPOMETEOPOJIOUIKH 3ABO/Y
Folal Beorpan, Kuesa Bumecnasa 66, nomrancks gpax 100

Ten.: +381 11 3050 923, daxc: +381 11 3050 847, e-mail: office@hidmet.gov.rs

ATC
01-271
AKPEIUTOBAHA

NABOPATOPUIA
3A NCNUTUBAKE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(b

Bpoj 3axresa: 923-1/17-260 i

CALIBRATION CERTIFICATE

Bpoj ysepema: 923-1-1/17-260-1/3
Jarym: 23.11.2017.

Hasne mepuna: JlururanHd TepMoMeTap
Name of measuring instrument:

KapakTepicTHIHH NOJALH: Mopnen: 174H Cep. 6p. 36625452
Identification data: Model: Ser. No.
Oncer: 20 1o 70 °C  Pezomyumja: 0,1 °C
Range: _ Resolution:
INpouspohau: TESTO
Manufacturer:
[MomHoCHNAL 3aXTeBA/ KOPHCHHK: 3asop 3a jaeHo 31paBbe Kukunaa - Kuknuaa
!

Applicant/ User:

02-060

AXPELHTOBAHA |
NABOPATOPHIA

VBEPEBE O ETAJIOHHPABY A ETAROHPAE |

SRPS [S0/TEC 170242006

OBO yBepeme CalIpXKH: 2 crpaHe Jarym etanonnpama: 23.11.2017.
This certificate includes: 2 pages Date of calibration:

Mepeme 06aBHIN:

Measuring performed by:

A:\?exca’mpa Hcaajmh MeET. TeX.

Cnobonan Xauasykonruh o%n MET,

2V e e
Hauennuk Mereoponomike nabopatopuje: : Jupektop:
).Head of the Meteorologrcal laboratory: Director:
T
fD Td /\/Jr_,r/‘__, %“’:o,'f;* iy
7, o ) o
jes 2o
= e
Hoa : =.;-'
oo RSN
W\ ;""" & /’/
ep i S
e b 2

YREpetee 0 eTRACINPALY 18 USTIOBUTH IOKYMCHT H |

=
FiN vl

NASL. PC.03-03:02

DOIFKOBAE HETORIX QABOITHIN ASJIOBA HHIE 10IBO

v a whole docutnent only und reproducticn of iy separate parts is not allowed

ATC

S HO.
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
-MERENJU NIVOA BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI broj 6-M01-5-1119
Penybnnka Cponja
e PENYBJHYKH XHIPOMETEOPOJIOIIKH 3ABOJ @
@ Beorpan, Kueza Buutecnasa 66, nomrancku dax 100 ==l
Ten.: +381 11 3050 923, dake: +381 11 3050 847, e-mail: office@hidmet.gov.rs e e
Bpoj 3axresa: 923-1/17-260 | & i
ATC :
02-060 |
ey |
VBEPEE O ETAJIOHHPAKBY s, |
CALIBRATION CERTIFICATE -

bpoj ysepera: 923-1-1/17-260/2
Harym: 22.11.2017.

Hasur mepuna: JIAraTaTHH aHeMoMeTap
Name of measuring instrument:

KapaxTepucTiynn nogaum: Monen: 417 Cep. 6p. 01469605
Identification data: Model: Ser. No.
Omncer: 0.3 1020 m/s Pezomyumja: 0,01 m/s
Range: Resolution:
IMpoussohay: TESTO
Manufacturer:
[MoxHocHnal 3axXTeBa/KOPHCHUK:  3aBox 3a jaBHo 3/1paB/ke Kukunna - Knkunza
!

Applicant/ User:

OBO yBepeme CaapiKH: 3 crpane JHatym etanonupama: 22.11.2017.
This certificate includes: 3 pages Date of calibration:

Mepeme 06aBHIIH:
Measuring performed by:

Anexcanapa Henanuh, —mer. Tex.

A ELU*;L-

Havenunk Meteoponomke naboparopuje: ‘ Hupextop:
Head of the Meteorological laboratory: Director:
Bparucnae Taruh, IUIU1LHHX.€JIEK. "l

e parts iy ot altowed
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
-MERENJU NIVOA BUKE U ilVOTNOJ SREDINI broj 6-M01-5-1119

~a_
/ @3 Peny6aumka Cpbuja

F a PEINYBJIUYKHU XUIPOMETEOPOJIOUIKH 3ABOJ
m{'; Beorpan, Kuesa Bumecnaga 66, momrancku dax 100
Ten.: +381 11 3050 923, dake: +381 11 3050 847, e-mail: office@hidmet.gov.rs R
Bpoj zaxTera: 923-1/17-260 e [
ATC |
02-060
AHPE[JUTOBAHA
I ETANONWPAIE
YBEPEIGE O ETAJIOHUPABY SArS SO/ s

CALIBRATION CERTIFICATE
Bpoj yeepema: 923-1-1/17-260/1
JHatym: 20.11.2017.
Ha3sus mepuna: Hurnranan 6apomeTap

Name of measuring instument:

Kapakrepuctiunn nogauu:  ¢.6. 39105211/103 oncer: (800-1100) hPa Peszonmynmja: 0.1 hPa
Identification data: s/n _ span: Resolution:

[Tponssohau: Testo 511
Manufacturer:

ITogrocuitan 3axTeBa/kOpucHMK:  3aBoj 3a jaBHO 34pasbe Kuknnaa - Kukuazna

Applicant/ User:
OBo yBepeme CaipiH: 2 cTpaHe Jatym etanonupama: 20.11.2017.
This certificate includes: 2 pages Date of calibration:

Mepeme o6aBHIH:
Measuring performed by:

Bojan Hﬂlymﬂ.mx
= il
hii

ﬁia? Xaunsykoauh Jggl‘g@c -

Arveaturer
Hauennuk Mereoponouike naboparophje: ' Jupekrtop:
Head of the Meteorological laboratory: P Director: _
¥ Bpamc'xas Taruh, qumLHAT. e?ﬂfK ) ,_t\ Woernm T
&

I At 7

Vaepeme 0 eTaN0NUpay j€ UeTOBHTH 10Ky MEHT rm@‘iﬁﬁhﬁame HETrOBIX OAROJCHHX AENOBA HHE 103BOBEHO
This calibration certificate is @ whole document only and reproduction of its separate parts is not allowed.
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